Linaus Syren-shower
Bijlage risicoanalyse
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Bijlage risicoanalyse

Project: Innaveer[t]huis
Onderzoeksgebied: ADL-cHicidntia an fysicke helasting

Onderzoeksvraag: Hoe kunnen we ADL-taken anders inrichten zodat ze minder tijd en fysieke belasting vragen?
Innovatie: IjnausSyren Shawer
Betrokkenen: Joems Healthcare (leverancier)

) innoveer[t]huis

Beschrijving Linaus Syren Shower:
Een mobiele beddouche die patignten in bed kan wassen zonder zware transfars.

Ontworpen voor mobiliteitsklasse C en hoger [patignten die normaal een tillift nodig hebben).
Gebruikt hydro-maoleculaire technologie met micro-gepulste waterstraal op lage druk.
Waterverbruik: 250-500 ml per wasbaurt

Spanning: 230V AC / 24V DC

Afmetingen: 46 x 36 x24 cm (exclusief tralley)

Gewicht: 10 kg

IP-beschermingsklasse: IP21 (beschermd tegen druppelend water)

Risico Kans Impact Risicoscore Acceptabel
[1-5] [1-5] (Kxd) [LaagiMidden/Hoog)
1| Machanische gevaren Regelmatig inspecteran op losse onderdelen van de tralley. Voorzichtig rijden. 2 3
of Bektrisch . Vermijden van natte omgeving. Visuele kabelcontrole. Stopcontacten zijn voorzien van
rische gevaren aardlekschakelsar, 2 5 10)
. Temperatuurbagrenzing. Het water wordt opgewarmd tot maximaal 39 graden. Door de
3| Thermische gevaran ) .
afstand tot de huid te varieren, kan de watertempearatuur koelar worden envaren. 2 4 B
alm mamisch . Interne drukbegrenzing. Er kan niet ineens sen harde waterstraal vitkomend die de
rermodynamische gevaren kwetshare huid kan beschadigen. 3 5
5| Gevaren door lawaai Geluidsniveau van de pomp monitoran; regelmatig onderhouwd. 1 2 2
6| Gevaren door trilling Fegelmatig anderhoud. 1 2 2
7| Gevaran door straling Miat van toepassing
8| Gevaran door materialen en stoffen
Gebruik van goed gekeurde reinigingsmiddelen. Alleen gebruiken met bijgeloverde zeap. 3 3 il
S| Omgevingsgavaren Vermjden van gabrulk in extreem vochtige ruimtes. Gebruik op stabiele ondergrond. 3 3 9
10| Verkeard gebruik Training bij ingabruikname. Handlaiding aan de trollay bavestigd. 2 = 10)
Pormp zorgh voor voarkomen stilstaand water. Slang altijd leeg laten lopen na gebruik om
11| Hygiéne risico bacteriegroei te voorkomen. Elke maand geheel reinigen, inclusief waterreservoir, met
alcohaol. g E 15
i ) Back-up plan voor verzorging bewaoners. Reguliere manier van douchen endof verzorgend
12| Uitwallen van energietosvoer
wassan. E 2 &
13| Verlies van stabiliteit f ormvallan Gebruiken op viakke ondergrond. De trolley vermindert kans op amvallen. 2 3 5
Kabelmanagement. Het snoer is lang en bij douchen in bed is struikel gevaar laag. Bij
14{ Uitglijden struikelen enfof vallen toepassen van bijvoorbeald handemwassen in gemeanschappelije ruimtes is
struikelgovaar aanweazig, 3 4 12

15| Connectiviteits gevaren Miet van toepassing
16| Gevaren met data opslag Miet van toepassing
Risico beheersmaatregelen
Training Zorgverlensrs instrueren over comrecte badiening en reiniging
Regelmatig onderhoud Controle op kabels, watertem peratuur enwaterdruk
. Reiniging kabels na elke gebruik [met alcohol doekje), Maandelijkse reiniging watertank
Hygiene pratocal mat alcohol. Gebruik van goedpgekeurde middalen (zeep)
Veiligheidscheck IP21, vermijden van gabruik in extreem natte omgeving

Kabelmanagement

Indien gebruik in gemeenschappelijke ruimtes snoer vasttapen aan de grond of aangaven
wan een alternatiove loopraute.

Back-up plan

Alternatief hebben voor persoonlijke hygiene bij storing
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